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CAD-CAM ΔΟΚΟΙ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ SEEGER
Παθητική έδραση δοκού

Ο σκοπός του OT Εquator συστήματος ελαστικού δακτυλίου Seeger, είναι 
η κατασκευή επιεμφυτευματικής δοκού με παθητική έδραση. Ο ελαστικός 
δακτύλιος διορθώνει μικρές ατέλειες από τη λήψη του αποτυπώματος και από 
τις εργαστηριακές εργασίες. Έτσι εκμηδενίζεται ο κίνδυνος της μη παθητικής 
έδρασης της δοκού.

Ot Equator Seeger

ΓΙΑ ΑΥΤΟ-EΞΑΓΩΜΕΝΟ
ΔΑΚΤΥΛΙΟ PEEK Ή ΔΑΚΤΥΛΙΟ 

ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Τετράγωνο κατσαβίδι
1,25mm +συγκρατητήρα 

συδέσμου Ot Equator 

 ΓΙΑ ΚΟΛΟΒΩΜΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Μεταλλικό ανάλογο

Εργαλείο εξαγωγής 
καπακιών/τοποθέτησης 

δακτυλίου

ΚΥΡΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟ-ΕΞΑΓΩΜΕΝΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

Ot Equator Seeger 

Βίδα τιτανίου

Αυτό-εξαγώμενος δακτύλιος Seeger 

ΑΠΟ PEEK

Χυτευόμενος κύλινδρος

ΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟ SEEGER

Ot Equator

ΚΟΛΟΒΩΜΑ TITANIΟΥ + ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ TIN
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Οι σύνδεσμοι τιτανίου OT Εquator βιδωμένοι 
στα εμφυτεύματα. Tο σύστημα δακτυλίου 
seeger θα χρησιμοποιηθεί για την παθητική 
έδραση της δοκού.

Η χυτευμένη δοκός στην θέση της. Τοπο-
θετήστε τον άσπρο δακτύλιο Seeger στον 
κενό χώρο του κυλίνδρου.

Με την χρήση του ειδικού εργαλείου 
πιέστε τον Peek δακτύλιο Seeger μέχρι να 
τερματίσει.

Ο δακτύλιος Peek seeger στην θέση του, με 
την βίδα σφραγίσματος τιτανίου έτοιμη για 
κοχλίωση.

Μετά την τοποθέτηση του δακτυλίου seeger, 
κλειδώστε την δοκό στην θέση της με την 
βίδα σφραγίσματος τιτανίου, (Συνιστώμενη 
ροπή15 Νcm).

Η δοκός βιδωμένη στα εμφυτεύματα. Η 
παθητική έδραση έχει επιτευχθεί χάρη στο 
σύστημα δακτυλίου seeger.

Η τελειωμένη οδοντοστοιχία. Για καλύτερα 
αποτελέσματα συνιστάται η κατασκευή σκε-
λετού για ενίσχυση της οδοντοστοιχίας.

Σε μελλοντικό έλεγχο, κατά το ξεβίδωμα 
της βίδας, γίνεται αυτόματα και η εξαγωγή 
του δακτυλίου, χάρη στον ειδικό εσωτερικό 
σχεδιασμό του.

Βιδώστε τους συνδέσμους τιτανίου
OT Εquator στα εργαστηριακά ανάλογα.

Τοποθετήστε τους χυτευόμενους κυλίν-
δρους στα OT Εquator (λεπτό μέρος προς 
τα κάτω). Βιδώστε την βίδα σφραγίσματος. 
Μην σφίξτε πολύ τη βίδα.

Η χυτή δοκός στο εκμαγείο. Ο χυτός σκελετός της οδοντοστοιχίας στο 
εκμαγείο με τις μεταλλικές υποδοχές έτοιμες 
να κολληθούν στο σκελετό. 

Η εφαρμογή και σταθερότητα της οδοντο-
στοιχίας ρυθμίζεται από το χρώμα  του 
συγκρατητικού καπακιού που θα χρησιμο-
ποιηθεί.

Η εργασία τελειωμένη.

Ενώστε τους συνδέσμους με κερί ή ακρυ-
λικό. 

Χυτευόμενοι σύνδεσμοι OT ΕQUATOR τοπο-
θετημένοι πάνω στην δοκό. Συστήνεται η 
χύτευση κράματος με σκληρότητα πάνω 
από 240 vickers.

ΚΛΙΝΙΚΗ Τοποθέτηση της δοκού Seeger

Οδηγίες χρήσης

Τοποθέτηση του Ot Equator seeger μέσα 
στον ήδη τοποθετημένο αυτό-εξαγώμενο 
δακτύλιο peek.

Όπως και με την βίδα τιτανίου, το Ot Equa-
tor seeger επίσης εξάγει τον δακτύλιο κατά 
το ξεβίδωμα.

Τοποθέτηση 2 κοχλιωτών συνδέσμων Ot 
Equator και 2 Ot Equator seeger, σε περι-
στατικό μεγάλης απόκλισης εμφυτευμάτων
(τα Ot Equator seegers ακολουθούν την 
φορά των εμφυτευμάτων), συστήνεται η 
χρήση των υποδοχών Smart box.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ot Equator Seeger

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Κέρωμα της δοκού στο εκμαγείο

Δείτε το video με τη δοκό  
Seeger στο Youtube
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