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Δυνατή συγκράτηση
2700g

Βιολετί καπάκι

Κανονική συγκράτηση
1800g

Διαφανές καπάκι

Μαλακή συγκράτηση
1200g

Pοζ καπάκι

Πολύ μαλακή συγκράτηση
600g

Κίτρινο καπάκι

Καμία συγκράτηση
Αποκλειστικά για εργαστηριακή χρήση

Μαύρο καπάκι

Δυνατή συγκράτηση
1300g

Πράσινο καπάκι με στενότερη  
εσωτερική διάμετρο

Πολύ ελαστική συγκράτηση
350g

Πορτοκαλί καπάκι με στενότερη  
εσωτερική διάμετρο

Τοποθέτησης

Μαύρο καπάκι Smartbox 

με μαύρο καπάκι τοποθέτησης

Υποδοχή Smartbox 

Άξονας αποτύπωσης

Μεταλλικό ανάλογο 
για γύψινο εκμαγείο

Ot Equator Εργαλείο 
Τοποθέτησης/Αφαίρεσης 

Καπακιών

 NORMAL/MICRO - OT EQUATOR

Κατσαβίδι
+ συγκρατητικό 

κολοβώματος
 ΠρΟΣΑρΜΟΖΕΤΑΙ 

ΣΤΗν ΚΑΣΤΑνΙΑ

Καστάνια με  
ένδειξη ροπής

Σύνδεσμος Ot Equator

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΙΑβλΕννΟγΟνΙΑ 
ύΨΗ ΑΠΟ  0.5 ΕωΣ 7mm

Καπάκι αποτύπωσης

Κατσαβίδι  γωνιακής 
χειρολαβής

 ΤΕΤρΑγωνΟ 1,25mm

Διατηρητής χώρου

OT EQUATOR

Tιτάνιο

Υποδοχή καπακιών

Ανοξείδωτο ατσάλι

Υποδοχή καπακιών

Περιστροφικό σημείο επαφής 
μετάλλου-μετάλλου

Ανοδιωμένη υποδοχή τιτανίου

Στρώμα τιτανίου

Ελαστικό καπάκι

Διόρθωση απόκλισης
μέχρι 50°

Παθητική
ατραυματική ένθεση

Αυτο-παραλληλιζόμενη υποδοχή Ot Equator

ΣΥΝΔΕΣΜΌΣ OT EQUATOR ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
Κολόβωμα τιτανίου χαμηλού προφίλ

Δίσκοι 
προστασίας

Ανταλλακτικό 
συγκρατητικό 
κολοβώματος

γΙΑ OT EQUATOR Οι γεωμετρία του συνδέσμου 
Ot Equator μαζί με την με-
ταλλική υποδοχή επιτρέπουν 
στην πρόσθεση να έχει 
ανώτερη συγκράτηση από 
τους κλασικούς σφαιρικούς 
συνδέσμους, διορθώνοντας 
αποκλίσεις έως και 15° μεταξύ 
των εμφυτευμάτων, χωρίς να 
επηρεάζεται η λειτουργικότητα 
των συνδέσμων. Σε περιπτώσεις 
όπου οι αποκλίσεις είναι μεγα-
λύτερες από 15° και εως 25°, 
το σύστημα Smartbox είναι η 
καλύτερη λύση.
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Επιλέξτε το κατάλληλο διαβλεννογόνιο 
ύψος. βιδώστε τα κολοβώματα OT Εquator 
στα εμφυτεύματα.

Τοποθετήστε τους δίσκους προστασίας και 
στην συνέχεια κουμπώστε τις μεταλλικές 
υποδοχές με τα καπάκια.

Δοκιμάστε την  οδοντοστοιχία πριν ενσω-
ματώστε τις μεταλλικές υποδοχές με τα 
καπάκια.

γεμίστε τις τρύπες στην οδοντοστοιχία με 
ψυχρό ακρυλικό και τοποθετήστε την στο 
στόμα.

Μετά τον πολυμερισμό του ακρυλικού 
βγάλτε την οδοντοστοιχία και δοκιμάστε ότι 
κουμπώνει στους συνδέσμους.

Απομακρύνετε τους δίσκους προστασίας. Με προσοχή καθαρίστε το περίσσιο
 ακρυλικό.

Η οδοντοστοιχία τελειωμένη.

Προσθέστε τους αγωγούς χύτευσης και 
σηκώστε το σκελετό. Bεβαιωθείτε ότι οι 
μεταλλικές υποδοχές δεν έχουν μείνει μέσα.

Ο σκελετός με τις μεταλλικές υποδοχές 
κολλημένες στη θέση τους.

Επιλέξτε το κατάλληλο διαβλεννογόνιο 
ύψος. βιδώστε τα κολοβώματα OT Εquator 
στα εμφυτεύματα.

Τοποθετήστε τους δίσκους προστασίας 
πάνω στα ΟΤ Εquator και μετά τις υποδοχές  
Smart βox.

γεμίστε τις τρύπες στην οδοντοστοιχία με 
ψυχρό ακρυλικό και τοποθετήστε την στο 
στόμα.

Μετά τον πολυμερισμό του ακρυλικού 
απομακρύνετε τους δίσκους προστασίας.

Τοποθετήστε τα ανάλογα στα καπάκια 
αποτύπωσης και επενδύστε με γύψο.

Τοποθετήστε τα καπάκια αποτύπωσης στα 
OT Εquator.

ΚΛΙΝΙΚΗ Λήψη αποτυπώματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΌ Σκελετός ενίσχυσης οδοντοστοιχίας

ΚΛΙΝΙΚΗ Διαδικασία ενσωμάτωσης των υποδοχών  Smartbox 

Με προσοχή καθαρίστε το περίσσιο ακρυ-
λικό έχοντας ακόμα τα μαύρα καπάκια 
τοποθέτησης στις υποδοχές Smartbox.

βγάλτε το μαύρο καπάκι τοποθέτησης Smart 
βox με το ειδικό εργαλείο.

Τοποθετήστε το καπάκι με την επιθυμητή 
συγκράτηση, με το ειδικό εργαλείο.

Η οδοντοστοιχία τελειωμένη.

Οδηγίες χρήσης

ΚΛΙΝΙΚΗ Ενσωμάτωση των καπακιών στην οδοντοστοιχία

Δείτε το video
 για το Ot Equator 

Smartbox στο Youtube

Δείτε το video για το 
Ot Equator  στο Youtube
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